Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 655/2023 ze dne: 07. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

Nemocnice Strakonice, a.s.
objekt ¢islo 8107, Centralni laboratote (CL)
Radomyslska 336, 386 01 Strakonice |

Pracovisté zdravotnické laboratore:

1. Centralni laboratote (CL) Radomyslska 336, 386 01 Strakonice
2. Odbérové stiedisko I Radomyslska 336, 386 01 Strakonice
3. Odbérové stiedisko 11 Bezdékovska 186, 386 01 Strakonice
4 Odbérové stiredisko 111 Jana Wericha 502, 388 01 Blatna

Laborator uplatiiuje flexibilni pristup k rozsahu akreditace.

Aktualni ,,Seznam  cinnosti v ramci flexibilniho rozsahu je dostupny na webovych strankdch
http://www.nemst.cz/index.php/oddeleni/komplement/cl

1. Centralni laboratoie (CL)

Vysetieni:

Por. Analyt/ Princip vySetieni Identifikace VySetfFovany material Stupné
Cislo parametr/diagnostika postupu/pristrojové vybaveni volnostit
222 - Transfuzni lékaistvi
1 Krevni skupina Gelova sloupcova Komer¢éni postup Krev A B

' aglutinace
Screening Gelova sloupcova Komer¢éni postup Plazma, sérum A, B
5 nepravidelnych aglutinace
' antierytrocytarnich
protilatek
3 Vysetteni Gelova sloupcova | Komeréni postup Krev A B
' kompatibility aglutinace
Piimy Gelova sloupcova | Komeréni postup Krev A B
4. antiglobulinovy test | aglutinace

801 - Klinicka biochemie

Sacharidy Absorpeni ) Komer¢ni postup Sérum A /B, C
1. spektrofotometrie

Nebilkovinné Absorp¢ni Komer¢ni postup Sérum A /B, C
2. dusikaté latky spektrofotometrie
3 Mineraly Potenciometrie Komeréni postup Sérum ABC

Mineraly Absorp¢ni Komer¢ni postup Sérum A /B, C
4. spektrofotometrie
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 655/2023 ze dne:

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:
Nemocnice Strakonice, a.s.

objekt ¢islo 8107, Centralni laboratote (CL)
Radomyslska 336, 386 01 Strakonice |

07.12. 2023

Por. Analyt/ Princip vySetieni Identifikace VySetfFovany material Stupné
Cislo parametr/diagnostika postupu/p¥istrojové vybaveni volnostit
Bilkoviny Absorpcni Komer¢ni postup Sérum A/ B,C
S spektrofotometrie
Barviva Absorpcni Komer¢ni postup Sérum A /B, C
6. spektrofotometrie
Enzymy Absorpcni Komer¢ni postup Sérum A /B, C
7. spektrofotometrie
Lipidy Absorpéni Komeréni postup Sérum ABC
8. spektrofotometrie
802 — Lékarska mikrobiologie
Mikrobiologické Aerobni kultivace; | Publikovany postup Vytér z rekta, A B, C
vySetfeni vytéru Anaerobni stolice
1. | zrekta .
kultivace;
Mikroskopie
Mikrobiologické Aerobni kultivace Komer¢ni postup Mo¢ A, B, C
vySetieni moce .
2. Kvantitativni (automaticka);
Mikroskopie
Mikrobiologické Aerobni kultivace; | Publikovany postup Mo¢ A /B, C
3. vySetfeni moce . .
. Mikrosk
kvantitativni IKroskopie
Mikrobiologické Aerobni kultivace Publikovany postup Material z hornich | A, B, C,
4, vySetfeni hornich cest dychacich D
cest dychacich
Mikrobiologické Aerobni kultivace; | Publikovany postup Material z dolnich | A, B, C,
vySetieni dolnich Anaerobni cest dychacich D
5. cest dychacich kultivace:
Mikroskopie
Mikrobiologické Aerobni kultivace; | Publikovany postup Material A B, C,
vySetfeni Anacrobni Z urogenitalniho D
6. urogenitalniho traktu kultivace: traktu
Mikroskopie
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 655/2023 ze dne: 07. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:
Nemocnice Strakonice, a.s.

objekt ¢islo 8107, Centralni laboratote (CL)
Radomyslska 336, 386 01 Strakonice |

Por. Analyt/ Princip vySetieni Identifikace VySetfFovany material Stupné
Cislo parametr/diagnostika postupu/p¥istrojové vybaveni volnostit
Mikrobiologické Aerobni kultivace; | Publikovany postup Tekuty klinicky A, B, C,
vySetieni klinického . material D
7 teridl Anaerobni
- | matenalu kultivace;
Mikroskopie
Mikrobiologické Anaerobni Komeréni postup Tekuty klinicky A B, C,
8. vysetfeni klinického | kultivace material D
materidlu (automatickd)
Mikrobiologické Aerobni kultivace; Komer¢ni postup; Krev a priméarné A, B, C,
Vy.set’r ent krv; a Anaerobni Publikovany postup sterﬂpl telni D
9. primarné¢ sterilnich : tekutiny
.1 . kultivace
télnich tekutin
(automaticka)
Mikrobiologické Aerobni kultivace; | Publikovany postup Klinicky material A B, C,
0 Vystetr.e’rln klinického Anacrobni D
+ | matenalu kultivace;
Mikroskopie
Mikrobiologické Aerobni Publikovany postup Cizi t¢lesa A, B, C,
11. | vySetieni cizich téles | semikvantitativni D
kultivace
Kvalitativni Diskovy difuzni Publikovany postup Kultura A B, C
12. | vySetieni citlivosti test mikroorganismu D
mikroorganismu
Kvantitativni Mikrodilu¢ni Komer¢ni postup Kultura A, B, C,
13. | VvySetfeni citlivosti metoda mikroorganismu D
mlkroorganlsmu (automaticky)
Kvantitativni Mikrodilu¢ni Publikovany postup Kultura A B, C,
14. | vySetieni citlivosti metoda; mikroorganismu D
mikroorganizmu E-test
15 Identifikace Hmotnostni Komer¢ni postup Kultura A B, C,
" | mikroorganismu spektrometrie mikroorganismu D
16. | Identifikace bakterii | Aglutinace Publikovany postup Bakterialni kultura | A, B, C
17 Identifikace Fenotypizace Publikovany postup Kultura A, B, C,
" | mikroorganizmu mikroorganismu D
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 655/2023 ze dne: 07. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:
Nemocnice Strakonice, a.s.

objekt ¢islo 8107, Centralni laboratote (CL)
Radomyslska 336, 386 01 Strakonice |

Por. Analyt/ Princip vySetieni Identifikace VySetfFovany material Stupné
Cislo parametr/diagnostika postupu/p¥istrojové vybaveni volnostit
18 Identifikace Biochemicky Komeréni postup Kultura A B, C,
" | mikroorganizmu (automaticky) mikroorganismu D
Protilatky proti Imunoanalyza Komeréni postup TélIni tekutiny A, B, C,
19. | infekénimu agens s fotometrickou D
detekci
Protilatky proti Imunoanalyza Komer¢ni postup Sérum A /B, C
infekénimu agens S fluorescen¢ni
20. ]
detekei
(automaticka)
Avidita protilatek Imunoanalyza Komer¢éni postup Sérum ABC
21 S fluorescencni
' detekei
(automaticka)
Prikaz nukleovych Real-Time PCR Komer¢ni postup Klinicky material A B, C,
22. | kyselin infek¢nich D
agens
Prikaz nukleovych RT-Real-Time PCR | Komer¢ni postup Klinicky material A B, C,
23. | kyselin infekénich D
agens
Prikaz nukleovych Real-Time PCR Komer¢ni postup Klinicky material A, B, C,
24. | kyselin infek¢nich (automaticky) D
agens
818 - Laboratoi hematologicka
Protrombinovy test Koagula¢ni metoda | Komeréni postup Plazma A, B
s optickou detekci
L koagula;
Vypocet
Aktivovany parcialni | Koagula¢ni metoda | Komercni postup Plazma A B
2. tromboplastinovy ¢as | S optickou detekci
koagula
Fibrinogen Koagula¢ni metoda | Komeréni postup Plazma A B
3. s optickou detekci
koagula
4 Antitrombin Chromogenni Komer¢ni postup Plazma A B
' metoda
5. D-dimery Imunoturbidimetrie | Komer¢ni postup Plazma A B
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 655/2023 ze dne: 07. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:

Nemocnice Strakonice, a.s.
objekt ¢islo 8107, Centralni laboratote (CL)
Radomyslska 336, 386 01 Strakonice |

Por. Analyt/ Princip vySetieni Identifikace VySetfFovany material Stupné
Cislo parametr/diagnostika postupu/p¥istrojové vybaveni volnostit

Krevni obraz Pratokova Komer¢ni postup Krev A B,C
cytometrie;

Impedancni
metoda,;

Fotometrie;

Vypocty
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 655/2023 ze dne: 07. 12. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO 15189 ed. 2:2013:
Nemocnice Strakonice, a.s.

2. Odbeérové stiedisko I
3. Odbérové stredisko 11
4, Odbérové stiedisko ITI

Odbér primarnich vzorki:

objekt ¢islo 8107, Centralni laboratote (CL)
Radomyslska 336, 386 01 Strakonice |

Por. . « Identifikace Odebirany material Stupné
&islo Technika odbéru postupu odbéru volnostit
1. | Venepunkce Publikovany postup Zilni krev A B
2. | Odbér z prstu Publikovany postup Kapilarni krev A, B

Vysvétlivky:

1 Zavedené stupné volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita tykajici se dokumentovaného postupu vysetfeni / odbéru

B - Flexibilita tykajici se techniky

C - Flexibilita tykajici se analyti/parametrti

D - Flexibilita tykajici se vySetfovaného materialu

Neni-li uveden zadny stupen volnosti, nemize laboratof pro dané vySetieni uplatiovat flexibilni ptistup k rozsahu

akreditace.

Real - Time PCR
RT-Real-Time PCR

kvantitativni PCR v realném Case
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